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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Qualitatsprodukt aus dem Hause Dentaurum entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum gréBtmaglichen Nutzen fiir sich und die Patienten einsetzen kdnnen, muss
diese Gebrauchsanweisung sorgféltig gelesen und beachtet werden.

In einer Gebrauchsanweisung kdnnen nicht alle Gegebenheiten einer moglichen Anwendung beschrieben werden.

Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen unsere Hotline (+497231803-550) gerne zur Verfigung.

Aufgrund der standigen Weiterentwicklung unserer Produkte empfehlen wir lhnen auch bei haufiger Verwendung des
gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter
www.dentaurum.com hinterlegten Gebrauchsanweisung.

1. Hersteller

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Deutschland

2. Allgemeine Produktbeschreibung

Die SUS® — Sabbagh Universal Spring — ist ein Teleskopelement mit Feder und kann universell intermaxillar zur
Klasse Il Behandlung eingesetzt werden. Sie stellt eine exzellente Alternative zur compliance-abhangigen Behandlung dar.




Die SUS® wirkt konstant mit sanften, weitgehend horizontalen
Kréaften, daher ist ihr Einsatz schonend fir das Kiefergelenk.
Extraktionen und dysgnathische Operationen konnten damit
vermieden werden.

3. Indikationen:

¢ Uni- und bilaterale Distalbisslage/Klasse Il (dentoalveolar und

Fig. 1 Eingebaute SUS" skelettal). ,

* Molarendistalisation im Oberkiefer (Headgear-Ersatz).

 Dentoalveolarer Ausgleich der Okklusion (Elastics-Ersatz).

* Mittellinienverschiebung.

* Mesialisierung der Molaren im Unterkiefer und Luickenschluss
bei Aplasie oder Zahnverlust (Mini-Schrauben Alternative).

* Dysgnathie-Operation Alternative.

o Kiefergelenksdysfunktion und CMD (Repositions-Effekt).

o Schnarch- und Schlafapnoe-Therapie.




4. Kontraindikationen:

o Stark protrudierte und engstehende Frontzahne im Unterkiefer
mit unzureichender Zahnfleischqualitat.

* Mangelhafte Mundhygiene.

* Degenerative KG-Erkrankungen.

* Parodontal geschadigtes Gebiss.

5. Anwendung der SUS?

Die SUS2 wird mit einer leicht vorgespannten Innenfeder geliefert.
Die Vorspannung betragt ca. 0,4 N. Der komplette Federweg der
SUS2 betragt 8,5 mm. Dies entspricht bei vollstandiger Kompression
einer Kraft von ca. 3,8 N (ohne SUS?® Turbofeder) und einer Kraft
von ca. 5,8 N (mit SUS3 Turbofeder).

5.1. Den SUS® Knopfanker von distal durch die Ose am SUS3
Teleskopelement einschieben (Fig. 2).

Fig. 2 Einfihren des SUS* Knopfankers in die Ose des
SUS? Teleskopelementes.

Fig. 3 Eingebauter SUS® Knopfanker.




Fig. 4 Zwischen Band und Hakchen des Bukkalrhrchens
umgebogener SUS* Knopfanker.

Fig. 5 Um 20-40 Grad nach bukkal und kaudal
gebogener SUS3 Knopfanker.

5.2.

5.3.

5.4.

5.

w

Den SUS* Knopfanker zusammen mit dem SUS3
Teleskopelement von distal in das (Headgear/Face Bow)
Rohrchen einschieben und mesial davon umbiegen. Dabei
ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen dem Knopf
des Ankers und dem distalen Ende des (Headgear/Face
Bow) Rohrchens ein Abstand von ca. 4 mm eingehalten wird
(Fig. 3). Dieser Abstand sichert den notwendigen Spielraum
der SUS3.

Den SUS® Knopfanker zwischen Band und Hékchen
des Bukkalrohrchens umbiegen, ggf. kirzen und mit
Komposit/Kunststoff fixieren (Wichtig!) (Fig. 4).

Distal vom (Headgear/Face Bow) Rohrchen den SUS3
Knopfanker ca. 20-40 Grad nach bukkal und kaudal biegen
und feinjustieren. (Fig. 5).

Die SUS3 Teleskopstange in das am Oberkiefer fixierte SUS?

Teleskopelement (Fihrungsrohr und mittleres Teleskoprohr)
einfiihren.




5.6. Den vormontierten SUS3 Bogen-Adapter (geschlossene
Seite nach oben) von oben in den Stahlbogen (mindestens
0,43x0,56 mm / 17x22 beim 18er-Slot bzw. 0,48x0,64 mm/
19x25 beim 22er-Slot) zwischen UK 3 und UK 4 einhéngen
(Fig. 6). Falls erforderlich, kann z.B. bei fehlendem Pramolar
der SUS2 Bogen-Adapter auch zwischen UK 2 und UK 3 fixiert
werden. Dafir ist eine L-Biegung notwendig (Fig. 7), oder
den SUS? Knopfanker mit dem Teleskopelement am oberen
2.Molaren fixieren. Die Innensechskantschraube mit dem
Innensechskantschliissel  (REF 607-144-00) gut festziehen.
Dabei soll der Bogen-Adapter das Bracket nicht beriihren und
den Bogen nur im Bogen-Adapter verklemmen. Ggf. ist ein
Schraubensicherungskleber, z.B. Ceka® Bond, zu verwenden.

Fig. 6 Einhangen des SUS’ Bogen-Adapters auf
den Stahlbogen.

6. Aktivierung der SUS?

6.1. Distanzringe. Die Standardaktivierung erfolgt durch die
mitgelieferten geschlitzten 1 mm und/oder 2 mm Distanzringe 4
(REF 607-103-11 und REF 607-104-11). Je nach Bedarf kénnen Fig. 7 L-Biegung.




Fig. 9 Zusatzliche Aktivierung mit SUS3 Turbofeder.

6.2

6.

w

6.4.

ein oder mehrere Distanzringe mit einer speziellen Klemmzange
(REF 003-710-00) oder der Weingart Universalzange
(REF 003-120-00) auf die SUS? Teleskopstange geklemmt
werden (Fig. 8).

SUS? Distanzfedern. Alternativ konnen die SUS3 Distanzfedern
(REF 607-152-00) je nach Bedarf individuell gekirzt und auf die
SUS? Teleskopstange aufgeschoben werden.

. SUS? Turbofeder. Bei hdherem Aktivierungsbedarf (Federkraft)

steht die SUS® Turbofeder mit zusétzlicher Kraft von ca. 2 N
zur Verfigung. Diese wird so auf das SUS? Teleskopelement
aufgeschoben, dass die drei geschlossenen Windungen nach
mesial zur SUS3 Teleskopstange zeigen (Fig. 9).

SUS3 Druckfeder. Die SUS? Druckfeder kann, im Bedarfsfall,
die im SUS3 Teleskopelement integrierte Feder gegen Ende der
aktiven Behandlungsphase ersetzen/erganzen.




7. Tipps und Tricks

Problemstellung Eventuelle Ursache Losung
Patient beiBt auf Metall bzw. ~ SUS® Knopfanker distal nicht lang - SUS® Knopfanker muss distal vom (Headgear/Face Bow)
SUS3 Teleskopelement hangt  genug, nicht umgebogen oder nicht  Réhrchen ca. 4 mm lang und umgebogen sein (Fig. 4 und 5)
an Pramolaren-Brackets adjustiert - SUS2 Knopfanker nach bukkal, ggf. nach kaudal adjustieren
Patient kann nicht ganz SUS? wegen Extraktion oder sehr - SUS3 Teleskopstange/Bogen-Adapter zwischen UK 2 und
zubeiBen/SUS3 ist zu lang schmalen Pramolaren zu lang, UK 3 anstatt zwischen UK 3 und UK 4 anbringen L-Biegung
SUS? Knopfanker distal nicht lang notwendig
genug - SUS® Knopfanker muss distal vom (Headgear/Face Bow)

Rohrchen ca. 4-5 mm lang und umgebogen sein (Fig. 4 und 5)

Mittleres Teleskoprohr
klemmt im Fihrungsrohr

Zahnstein im SUS3 Teleskopelement, - Mit Einsetzen der SUS? Druckfeder oder SUS3 Turbofeder
Patient mit starker Zahnsteinbildung,  kompensieren

(keine Federung) evtl. Federbruch - SUS3 Teleskopelement austauschen (Vaseline im Fihrungsrohr
kann Ablagerungen reduzieren)

Bei max. Mundéffnung Uberdurchschnittlich groBe - SUS? Bogen-Adapter weiter distal einsetzen

rutscht die SUS? Teleskop- Mundéffnung des Patienten, - Patient das Wiedereinfiihren erkldren

stange aus dem SUS? Kondylushypermobilitat - Physiotherapie/Rotationstibungen

Teleskopelement




UK Frontzahne werden
stark protrudiert

Schwache Verankerung und/oder zu - starken Vierkant-Stahlbogen, min. 0,43x0,56 mm / 17x22 im

viel Aktivierung

18er-Slot bzw. 0,53X0,64 mm /21X25 im 22er-Slot mit lingua-
lem Kronentorque, McLaughlin-Bennett-Trevisi* Brackets oder
Low-Torque Brackets einsetzen und distal umbiegen

- SUPER Elasto-Force Kunststoffkette (power chain) von 6-6

- temporére Verankerung mit tomas®-pin

SUS3 Teleskopstange
héngt/reibt beim
Mundschluss

SUS3 Teleskopstange beim
unkontrollierten SchlieBen
(z.B. nach Gahnen) verbogen

SUS3 Teleskopstange austauschen (separat bestellbar)

Fixierschraube am SUS?
Bogen-Adapter [6st sich

Fixierschraube zu locker bzw.
nicht fest genug angezogen

Fixierschraube nachziehen und ggf. mit einem
Schraubensicherungskleber (z.B. Ceka® Bond) sichern

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is

endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.




8. Angaben zur Zusammensetzung
Die Zusammensetzung entnehmen Sie bitte der Werkstoffliste, siehe Katalog bzw. www.dentaurum.com.
9. Sicherheitshinweise

Sollten auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe allergische Reaktionen bekannt sein, darf das Produkt nicht angewendet
werden.

10. Hinweise fiir Produkte zum einmaligen Gebrauch

Die SUS3 ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Die Wiederaufbereitung einer einmal benutzten SUS3 (Recycling)
sowie dessen erneute Anwendung am Patienten ist nicht zuldssig.

Durch die Beanspruchung wéhrend der Behandlung unterliegen die federnden Bestandteile der SUS® dem VerschleiB. Eine
fach- und sachgerechte Aufbereitung sowie eine sichere Mehrfachanwendung kann nicht gewahrleistet werden.

11. Sonstige Hinweise:

Sollten dem Anwender und/oder Patienten im Zusammenhang mit der Anwendung des Produktes auftretende

schwerwiegende Vorfélle zur Kenntnis gelangen, sind diese dem Hersteller und der zustandigen Behorde des Staates, in
dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.




12. Lieferprogramm

Das SUS3 Lieferprogramm entnehmen Sie bitte dem Katalog bzw. www.dentaurum.com.

13. Qualitatshinweise

Dentaurum versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualitat der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung
beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist fur die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung
einer Einflussnahme von Dentaurum auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung fur fehlerhafte
Ergebnisse.

14. Erklarung der verwendeten Etikettensymbole

[ﬁ] Bitte Etikett beachten. Zusatzliche Hinweise finden Sie im Internet unter www.dentaurum.com (Erklarung der
Etikettensymbole REF 989-313-00).




Dear customer,
Thank you for choosing a quality product from Dentaurum.

It is essential to read these instructions carefully and adhere to them to ensure safe, efficient use and ensure that you and
your patients gain full benefit.

Instructions for use cannot describe every eventuality and possible application.
In case of questions or ideas, please contact your local representative.

As our products are regularly upgraded, we recommend that you always carefully read the current Instructions for use
supplied with the product and stored in the internet at www.dentaurum.com, even though you may frequently use the
same product.

1. Manufacturer
Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany

2. General product description

The SUS? Sabbagh Universal Spring is a telescope element with spring for universal intermaxillary use when treating Class
Il. It provides a perfect alternative for patients with compliance issues. The SUS3 acts with constant, gentle forces, mainly
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Fig. 1 SUS’in position.

horizontal, on the temporomandibular joint, and can help to avoid
the need for some extractions and dysgnathic surgery.

3. Indications:

e Unilateral and bilateral distoclusion / Class Il (dentoalveolar and
skeletal).

* Molar distalization in the maxilla (headgear substitute).

* Dentoalveolar compensation of the occlusion (elastics
substitute).

 Midline displacement.

* Molar mesialization in mandible and gap closure in cases of
aplasia or loss of tooth (alternative to mini implants).

* Alternative to dysgnathia operation.

* Temporomandibular dysfunction and craniomandibular
dysfunction (repositioning effect).

 Therapy for snoring and sleep apnea.




4. Contraindications:

 Severe protrusion and overcrowding in the lower anterior region
with inadequate gingiva quality.

* Poor oral hygiene.

* Degenerative disorders of the temporomandibular joint.

* Periodontally damaged dentition.

5. Application of the SUS®

The SUS3 is supplied with a slightly preloaded inner spring. The
preload is approx. 0.4 N. The complete spring travel of the SUS?
is 8.5 mm. At full compression, this represents a force of approx.
3.8 N (without SUS3 turbo spring) and a force of approx. 5.8 N
(with SUS? turbo spring).

5.1. Insert the SUS3 ball retainer clasp distally through the eyelet of
the SUS2 telescope element (fig. 2).

Fig. 2 Inserting the SUS® ball retainer clasp into the eyelet
of the SUS*telescope element.

Fig. 3 SUS® ball retainer clasp in position.




Fig. 4 SUS® ball retainer clasp bent between the band and
hook of buccal tube.

Fig. 5 SUS? ball retainer clasp bent in buccal and caudal
direction by 20 — 40 degrees.

w

o

o

5.2. Insert the SUS? ball retainer clasp together with the SUS3

telescope element in the (headgear/facebow) tube and bend
in mesial direction. It is essential to maintain a gap of approx.
4 mm between the head of the ball retainer clasp and the
distal end of the (headgear/facebow) tube (fig. 3). This ensures
that there is enough room for the SUS3.

. Bend the SUS3 ball retainer clasp between the band and hook

of the buccal tube or, if necessary, shorten it and secure in
position using composite / acrylic (important!) (fig. 4).

. Bend the SUS3 ball retainer clasp at the distal end of the

(headgear / face bow) tube by approx. 20°-40° in the
direction buccal and caudal and finely adjust (fig. 5).

Insert the SUS3 telescope rod into the SUS3 telescope element
(guidance tube and middle telescope tube) which is fixed in
position in the maxilla.

Insert the preassembled SUS? arch adapter (closed side facing
upwards) into the stainless steel archwire from above (minimum
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0.43x0.56 mm / 17x22 with slot 18 or 0.48x0.64 mm /
19x25 with slot 22) between the lower canine and the first
lower premolar (fig. 6). The SUS® arch adapter can be also
fixed in position between the lower lateral and lower canine
if required, e.g. in the case of a missing premolar. A L-shaped
bend is necessary to achieve this (fig. 7), or the SUS? ball
retainer clasp with the telescope element can be fixed onto
the upper second molar. Fully tighten the hexagon socket
screw using the hexagon socket key (REF 607-144-00). The
arch adapter should not come into contact with the bracket so
the arch does not get jammed in the arch adapter. Use a screw
securing adhesive , e.g. Ceka® Bond, if necessary.

6. Activating the SUS3

6.1.

Spacer rings. Standard activation is completed using the
1 mm and 2 mm spacer rings supplied (REF 607-103-11 and
REF 607-104-11). Depending on requirements, one or several
spacer rings can be clamped on the SUS? telescope rod using

Fig. 6 Inserting the SUS® arch adapter on the stainless
steel archwire.

Fig. 7 L bend.




Fig. 9 Additional activation with SUS3 turbo spring.

6.2.

6.3.

6.4.

special crimping pliers (REF 003-710-00) or Weingart universal
pliers (REF 003-120-00) (fig. 8).

SUS3 distance springs. Alternatively, SUS? distance springs
(REF 607-152-00) can be shortened as required and placed on
the SUS3 telescope rod.

SUS3 turbo spring. The SUS3 turbo spring, with an additional
force of approx. 2 N, is available if greater activation (spring
force) is required. The turbo spring is placed on the SUS3
telescope element so that the three closed coils are pointing
mesially towards the SUS3 telescope rod (fig. 9).

SUS? pressure spring. The SUS3 pressure spring can replace/
supplement the spring that is integrated in the SUS3 telescope
element towards the end of the active treatment phase,
if necessary.




7. Tips and tricks

Problem

Possible cause

Remedy

Patient bites on the metal or
telescope element catches on
the premolar brackets

SUS3 ball retainer clasp not long
enough distally, not bent or not
adjusted

- SUS?3 ball retainer clasp should be approx. 4 mm long distally
from the (headgear/face bow) tube and should be bent (see
fig. 4 and 5)

- Adjust the SUS3 ball retainer clasp buccaly or, if required, caudally

Patient cannot bite together
properly/SUS? is too long

SUS3 too long due to extraction or

very narrow premolars,

SUS? ball retainer clasp is not long

enough distally

- Place the SUS3 telescope rod/arch adapter between lower lateral
incisor and lower canine instead of between the lower canine
and the premolar. L-shaped bend necessary.

- SUS? ball retainer clasp should be approx. 4-5 mm long distally
from the (headgear/face bow) tube and bent (see fig. 5 and 6)

Middle telescope tube jams in
the guidance tube (no spring
function)

Calculus in the SUS3 telescope

element, patient with a heavy build-
up of calculus, possibly broken spring

- Compensate by using the SUS? pressure spring or SUS3 turbo spring
- Replace the SUS3 telescope element (vaseline in the guidance
tube helps reduce calculus build-up)

The SUS? telescope rod slides
out of the SUS? telescope
element when the mouth is
fully open

Patient's mouth opens wider than

average, condylar hypermobility

- Place the SUS3 arch adapter further distally
- Explain to the patient how the apparatus can be reinserted
- Physiotherapy/rotation exercices




Lower anterior teeth are Too little anchorage and/or
severely protruded overactivation

- Insert a strong rectangular stainless steel arch, min. 0.43x0.56 mm /
17x22 in slot 18 or 0.53X0.64 mm/ 21X25 in slot 22 with
lingual crown torque, McLaughlin-Bennett-Trevisi* brackets or
low torque brackets and bend it distally

- SUPER Elasto-Force plastic chain (power chain) from 6-6

- Temporary anchorage with tomas®-pin

SUS? telescope rod SUS? telescope rod is bent after

catches/rubs during mouth  uncontrolled mouth closure (e.g.

closure after yawning)

Replace the SUS? telescope rod (can be ordered separately)

Fixing screw on the SUS? arch  Fixing screw too loose or not
adapter comes loose tightened enough

Tighten the fixing screw and fix in position using a screw securing
adhesive (e.g. Ceka® Bond)

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is

endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.




8. Composition

The composition is included in the materials list; please refer to the catalog or www.dentaurum.com.

9. Safety instructions

The product should not be used if there is a known allergic reaction to one or more of the material components.

10. Information for single use products

The SUS3 is intended for single use only. Reconditioning a used SUS2 (recycling) and its reuse on a patient is not permitted.

Spring parts of the SUS? will wear due to the stress they are exposed to during treatment. It is not possible to guarantee
that they can be reprocessed properly or that they can be reused safely.

11. Further information:

Should the user and/or the patient become aware of serious problems arising from the use of the product, it is important
that the manufacturer and the competent authority in the country in which the user and/or the patient is resident is
informed accordingly.
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12. Delivery program
For the complete range of SUS? products, please see our catalog or visit www.dentaurum.com.

13. Quality

Dentaurum ensures faultless quality of its products. These recommendations are based upon Dentaurum's own
experiences. The user is solely responsible for the processing of the products. Responsibility for failures cannot be taken, as
we, Dentaurum, have no influence on the processing on site.

14. Explanation of symbols used on the label

[E:I Please refer to the label. Additional information can be found at www.dentaurum.com (Explanation of symbols
REF 989-313-00).
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Chére Cliente, cher Client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Dentaurum.

Pour une utilisation sdre et pour que vous et vos patients puissiez profiter pleinement des divers champs d'utilisation
que couvre ce produit, nous vous conseillons de lire trés attentivement son mode d'emploi et d'en respecter toutes les
instructions.

Un mode d'emploi ne peut décrire de maniére exhaustive tous les aspects liés a I'utilisation d'un produit.

Si vous avez des questions, votre représentant sur place est & votre service pour y répondre et prendre note de vos
suggestions.

En raison du développement constant de nos produits, nous vous recommandons, malgré I'utilisation fréquente du méme
produit, la relecture attentive du mode d'emploi actualisé ci-joint (cf. également sur Internet sous www.dentaurum.com).
1. Fabricant

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne

2. Description générale du produit

SUS3 — Sabbagh Universal Spring — est un élément télescopique intermaxillaire avec ressort et peut étre utilisé pour le
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traitement de la Classe Il. Il constitue une excellente option
thérapeutique tributaire de la coopération du patient. SUS? exerce
- en douceur et de maniere réguliere - des forces essentiellement
horizontales. Son usage est donc particulierement bénéfique
pour l'articulation temporo-mandibulaire. Il permet d'éviter les
extractions ainsi que les interventions chirurgicales pour corriger
les dysgnathies.

Fig. 1 SUS*en place.

3. Indications :

o distocclusion unilatérale et bilatérale/Classe Il (dento-alvéolaire
et squelettique)

o distalisation des molaires au maxillaire (remplace la force
extra-orale).

* compensation dento-alvéolaire de I'occlusion (remplace les
élastiques).

o décalage de la ligne médiane.
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* mésialisation des molaires a la mandibule et fermeture de
diastéeme en cas d'aplasie ou perte de dents (en lieu et place
des mini-vis).

 en lieu et place des opérations chirurgicales visant a corriger les
dysgnaties.

* dysfonctionnement de I'articulation temporo-mandibulaire (effet
de repositionnement). Fig. 2 Ipsertion du _crochet boule SUS® dans I'oeillet de la

tige télescopique SUS®.

 traitement des ronchopathies et de |'apnée du sommeil.

4. Contre-indications :

 dents antérieures présentant une forte protrusion ou un
chevauchement a la mandibule ainsi qu'une gencive
défectueuse.

* mauvaise hygiéne bucco-dentaire.

 affections dégénératives de I'articulation temporo-mandibulaire.

 dentition présentant des dommages au parodonte.

Fig. 3 Crochet boule SUS® en place.
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Fig. 4 Crochet boule SUS® rabattu entre la bague et le
crochet du tube vestibulaire.

Fig. 5 Crochet boule SUS? rabattu de 20 a 40 degrés en
direction vestibulaire et vers le bas.

5. Utilisation du SUS?

Le SUS3 est livré avec un ressort interne légérement pré-tendu. La
pré-tension est d'env. 0,4 N. Le débattement complet du SUS3 est
de 8,5 mm. En présence d'une compression totale, ceci équivaut a
une force d'env. 3,8 N (sans ressort turbo SUS3) et une force d'env.
5,8 N (avec ressort turbo SUS3).

5.1.

5.2.

5.3.

Insérez distalement le crochet boule SUS3 & travers I'ceillet de
|'élément télescopique SUS3 (fig. 2).

Insérez distalement le crochet boule SUS® et ['élément
télescopique SUS® a l'intérieur (force extra-orale / arc facial)
du tube et le recourber mésialement. En s'y prenant, veillez
absolument a respecter un écart d'env. 4 mm entre la boule du
crochet et I'extrémité distale (force extra-orale / arc facial) du tube
(fig. 4). Ceci permet d'assurer |'espace nécessaire pour le SUS3.

Recourbez (ou raccourcissez) le crochet boule SUS? entre la

bague et le crochet du tube vestibulaire, puis fixez-le avec de
la résine composite (étape importante !) (fig. 4).
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5.4.

5.

[l

5.

o

En distal (force extra-orale / arc facial) du tube, pliez le crochet
boule SUS3 d'env. 20 a 40 degrés vers les cotés vestibulaire et
arriére, puis procédez au réglage final. (Fig. 5).

. Introduisez la tige télescopique SUS®* dans I'élément

télescopique SUS3 fixé dans le maxillaire (tube de guidage et
tube télescopique intermédiaire).

. Accrochez |'adaptateur d'arc prémonté du SUS? (face fermée

vers le haut) dans I'arc en acier (dimensions minimales
requises : 0,43x0,56 mm / 17x22 avec une gorge de 18 ou
0,48x0,64 mm/19x25 avec une gorge de 22) entre la canine
inférieure (3) et la prémolaire inférieure (4) (fig. 6). Si par
exemple la prémolaire est absente, vous pouvez aussi placer
I'adapteur d'arc SUS3 entre I'incisive inférieure (2) et la canine
inférieure (3). Pour y parvenir, il faut réaliser une pliure en L
(fig. 7) ou fixer le crochet boule SUS? a I'élément télescopique
de la seconde molaire supérieure. Bien serrer la vis & six pans
creux avec la clé pour vis a six pans creux (REF 607-144-00).

Fig. 6 Mise en place de |'adaptateur d'arc SUS’ sur I'arc
en acier.

Fig. 7 Pliure en L.

26



Fig. 8 Activation supplémentaire avec I'anneau
d'écartement.

Fig. 9 Activation supplémentaire avec le ressort turbo
SUS3.

L'adaptateur d'arc ne doit pas toucher le bracket et coincer
seulement I'arc dans I'adaptateur d'arc. Utilisez, si besoin, une
colle pour sécuriser les vis, p. ex. Ceka® Bond.

6. Activation du SUS?

6.1.

6.2.

6.3.

Anneaux d'écartement. L'activation standard s'effectue a
I'aide des anneaux d'écartement fendus de 1 mm et/ou de 2 mm
(REF 607-103-11 et REF 607-104-11) fournis. Selon les besoins, il
est possible de serrer un ou plusieurs anneaux d'écartement sur
la tige télescopique du SUS? a l'aide d'une pince de sertissage
spéciale (REF 003-710-00) ou de la pince universelle Weingart
(REF 003-120-00) (fig. 8).

Ressorts d'écartement SUS3. On peut aussi raccourcir les
ressorts d'écartement SUS? (REF 607-152-00), si nécessaire et
les enfiler sur la tige télescopique SUS3.

Ressort turbo SUS3. Si I'activation requise est importante (force
de ressort), recourir au ressort turbo SUS3, lequel apporte une
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force supplémentaire d'env. 2 N. Enfilez ce dernier sur I'élément télescopique SUS3 de fagon a ce que les trois spires
fermées soient orientées mésialement en direction de la tige télescopique SUS3 (fig. 9).

6.4. Ressort de compression SUS3. Le ressort de compression SUS? peut, en cas de besoin, remplacer/compléter le ressort
intégré dans I'élément télescopique SUS3 vers la fin de la phase active de traitement.

7. Trucs et astuces

Probléme

Cause éventuelle Solution

Le patient mord sur du métal
ou |'élément télescopique

Le crochet boule SUS3 distal n'est pas - En distal du tube (force extra-orale/arc facial), le crochet boule
suffisamment long, n'est pas rabattu  SUS? doit étre d'env. 4 mm de long et rabattu (fig. 4 et 5)

s'accroche aux brackets des  ou n'a pas été ajusté - Ajuster le crochet boule SUS3 en sens vestibulaire ou vers le bas

prémolaires

Le patient n'arrive pas Le SUS? est trop long suite a - Fixer la tige télescopique SUS3 /I'adaptateur d'arc entre I'incisive

a fermer la bouche une extraction ou en raison de inférieure (2) et la canine inférieure (3) au lieu de la canine

completement / le SUS3 est prémolaires trés étroites, inférieure (3) et la prémolaire (4), pliure en L nécessaire

trop long le crochet boule SUS? n'est pas assez - En distal du tube (force extra-orale/arc facial), le crochet boule
long distalement SUS? doit étre d'env. 4 & 5 mm de long et rabattu (fig. 4 et 5)
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Le tube télescopique central
coince dans le tube de
guidage (pas d'effet ressort)

Tartre dans le filetage de I'élément
télescopique SUS3, patient
présentant un tartre prononcé,
éventuellement rupture de ressort

- Corriger avec le ressort de compression SUS3 ou le ressort turbo
Sus?

- Changer I'élémemt télescopique SUS? (la vaseline peut réduire les
dépots dans le tube de guidage)

Lors de I'ouverture maximale
de la bouche, la tige
télescopique SUS3 glisse hors
de I'élément télescopique
Sus?

Le patient présente une ouverture
maximale de la bouche plus grande
que la moyenne, hypermobilité du
condyle

- Positionner |'adaptateur d'arc SUS3 plus distalement
- Expliquer a votre patient comment la réinsérer
- Physiothérapie/exercices de rotation

Forte protrusion des dents
antérieures

Faible ancrage et/ ou activation
trop forte

- Insérer un arc rectangulaire, dimensions minimales :
0,43x0,56 mm / 17x22 dans une gorge de 18 ou
0,53X0,64 mm/21X25 dans une gorge de 22 avec torque
lingual dans la couronne, brackets McLaughlin-Bennett-Trevisi*
ou brackets low torque et le rabattre distalement
- Chainette en élastomere SUPER Elasto-Force (power chain) de 6-6
- Ancrage temporaire avec le tomas®-pin

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is
endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.
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La tige télescopique SUS? La tige télescopique SUS3 se déforme Remplacer la tige télescopique SUS? (possibilité de la commander

coince ou frotte quand la lors de la fermeture incontrélée de la  séparément)

bouche est fermée bouche (p. ex. apreés baillement)

Dévissage de la vis de fixation Vis de fixation trop lache ou pas La resserrer et, si nécessaire, la sécuriser avec une colle (p. ex.
de I'adaptateur d'arc SUS? assez serrée Ceka® Bond)

8. Informations relatives a la composition

Vous pouvez prendre connaissance de la composition en consultant la liste des matériaux (voir le catalogue ou aller sur
www.dentaurum.com).

9. Consignes de sécurité
Si des réactions allergiques a I'un ou plusieurs composants ont été signalées, il faut renoncer a I'emploi du produit.
10. Indications concernant les produits a usage unique

Le SUS3 est exclusivement destiné a un usage unique. La remise en état d'un SUS3® déja utilisé (recyclage) ainsi que sa
réutilisation chez un patient ne sont pas autorisées.

Les éléments a ressort du SUS3 sollicités pendant le traitement sont sujets a I'usure. Il n'est pas possible de garantir une
préparation professionnelle et appropriée ainsi qu'une réutilisation stre.
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11. Autres indications :

Si le praticien et/ou le patient vient a prendre connaissance d'incidents graves liés a I'usage du produit, il faut que le
fabricant ainsi que I'autorité compétente de I'Etat dans dans lequel le praticien et/ou le patient est installé en soient
informés.

12. Gamme disponible

Pour connaitre la gamme SUS3 disponible, consultez le catalogue ou allez sur www.dentaurum.com.

13. Remarques au sujet de la qualité

Dentaurum garantit a |utilisateur une qualité irréprochable des produits. Le contenu du présent mode d’emploi repose sur
notre propre expérience. L'utilisateur est personnellement responsable de la mise en ceuvre des produits. N'ayant aucune
influence sur leur manipulation par ce dernier, Dentaurum ne peut étre tenue pour responsable de résultats inexacts.

14. Explication des symboles utilisés sur I'étiquette

Référez-vous a I'étiquette. Pour des renseignements supplémentaires, rendez-vous sur notre site Internet
www.dentaurum.com (Explication des symboles utilisés sur I'étiquette REF 989-313-00).
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Estimado cliente
Le agradecemos que se haya decidido por un producto de calidad de la casa Dentaurum.

Para poder utilizar este producto de forma facil y segura y sacarle el mayor partido posible para Ud. y sus pacientes, debera
leer y seguir atentamente estas instrucciones de uso.

En un modo de empleo no pueden ser descritos todos los datos y pormenores para una posible aplicacion o utilizacion.
En caso de preguntas, no dude en ponerse en contacto con su representante local.

Debido al permanente desarrollo de nuestros productos, recomendamos que vuelva a leer atentamente el modo de empleo
actualizado anexo al producto o bien el modo de empleo que Ud. encontraré en internet en www.dentaurum.com, aun
cuando Ud. utilice el mismo producto frecuentemente.

1. Fabricante

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania

2. Descripcion del producto

El SUS? — Sabbagh Universal Spring — es un elemento telescopico con resorte de aplicacién intermaxilar universal para el
tratamiento de clase Il. Es una excelente alternativa a los tratamientos que dependen de la cooperacién de los pacientes.
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Fig. 1 SUS* montado.

SUS3 ejerce fuerzas constantes, ligeras y en su mayoria horizontales.
Por ello no dana la articulacion temporomandibular. Esto puede
prevenir extracciones y cirugia disgnatica.

3. Indicaciones:

o Distoclusiones uni- y bilaterales / Clase Il (dentoalveolar y esquelético).

o Distalizacion de los molares en el maxilar (sustituye el headgear).

* Compensacion dentoalveolar de la oclusion (sustituye los elasticos).

 Desplazamiento de la linea media.

* Mesializacion de los molares en la mandibula y cierre de espacio en
caso de aplasia o pérdida de dientes (alternativa a mini-tornillos).

e Alternativa a cirugia disgnatica.

o Disfunciones de la ATM (efecto de reposicionamiento).

o Terapias de ronquido y apnea del suefo.

4. Contraindicaciones:

e Incisivos inferiores extremadamente protruidos y apifados con
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calidad insuficiente de la encia.
* Higiene bucal insuficiente.
* Enfermedades degenerativas de la ATM.
* Denticion periodontal danada.

5. Aplicacion de SUS®

SUS3 se suministra con el resorte interior en leve tension. La tension
inicial es de aprox. 0,4 N. El recorrido total del resorte de SUS3 es de
8,5 mm. En compresion completa esto corresponde a una fuerza
de aprox. 3,8 N (sin turbo-resorte SUS3) y a una fuerza de aprox.
5,8 N (con turbo-resorte SUS3).

5.1. Deslice el gancho de bola SUS3 por distal por el ojal del
elemento telescopico SUS3 (Fig. 2).

5.2. Deslice el gancho de bola SUS? junto con el elemento
telescopico SUS? por distal en el tubo (Headgear/Face Bow) y

Fig. 2 Insertar el gancho de bola SUS* en el ojal del
elemento telescopico SUS®.

Fig. 3 Gancho de bola SUS* montado.
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Fig. 4 Gancho de bola SUS* doblado entre la banda y el
gancho del tubo bucal.

5.

5.

Fig. 5 Gancho de bola SUS? doblado 20 a 40 grados
hacia bucal y caudal.

5.3.

5.4.

i

o

doble el extremo mesial. Deberd mantenerse una distancia de
aprox. 4 mm entre la bola de gancho y el resorte distal del tubo
(Headgear/Face Bow) (Fig. 4). Esta distancia garantiza el
espacio necesario para el movimiento de SUS3.

Doble el gancho de bola SUS3 entre la banda y el gancho
del tubo bucal. Si es necesario, acorte el gancho, y fijelo con
composite/acrilico (jimportante!) (Fig. 4).

Doble y ajuste bien el gancho de bola SUS? distalmente del
tubo (Headgear/Face Bow) aproximadamente 20 grados hacia
bucal y caudal (Fig. 5).

Inserte la varilla telescopica SUS? en el elemento telescopico
SUS3 fijado en el maxilar (tubo de guia y tubo telescopico
central).

Enganche el adaptador para el arco SUS3 premontado (lado
cerrado hacia arriba) desde arriba sobre el arco de acero
inoxidable (minimo 0,43x0,56 mm / 17x22 en slot 18 o
0,48x0,64 mm/ 19x25 en el slot 22) entre los dientes 3y 4
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inferiores (Fig. 6). Si es necesario, p. €]. si falta el premolar, se
puede fijar el adaptador para el arco SUS3 entre los dientes
2 y 3 inferiores. Para ello debera realizar un doblez en L
(Fig. 7) o fijar un gancho de bola SUS? con el elemento
telescopico en el sequndo molar superior. Atornille el tornillo
de hexdgono interior con la llave hexagonal interior
(REF 607-144-00). El adaptador para el arco no debera estar
en contacto con el bracket y el arco solo debera estar
enganchado en el adaptador. Se puede utilizar un adhesivo
para asegurar el tornillo, como p. ej. Ceka® Bond.

6. Activacion de SUS?

6.1.

Anillos distanciadores. La activacion estandar se realiza con
los anillos distanciadores hendidos suministrados de 1 mm y/o
2 mm (REF 607-103-11 y REF 607-104-11). SegUn se necesite,
pueden montarse uno o varios anillos distanciadores en la
varilla telescopica SUS? y sujetarse con unos alicates de sujecién
(REF 003-710-00) o unos alicates Weingart (REF 003-120-00)
(Fig. 9).

Fig. 6 Enganchar el adaptador para el arco SUS® sobre el
arco de acero inoxidable.

Fig. 7 Doblezen L.
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Fig. 9 Activacion adicional mediante turboresorte SUS3.

6.2.

6.3.

Resortes distanciadores SUS3. Como alternativa y segin
se necesite, se pueden acortar unos resortes distanciadores
(REF 607-152-00) individualmente y deslizarse sobre la varilla
telescopica SUS3.

Turbo-resorte SUS3. Si requiere mayor activacion (fuerza de
resorte) esta disponible el turbo-resorte SUS3 con una fuerza
adicional de aprox. 2 N. Este debera deslizarse sobre el elemento
telescopico SUS? de tal manera que los tres muelles cerrados
sefialen hacia mesial a la varilla telescopica SUS3 (Fig. 9).

Resorte de compresion SUS3. En caso necesario el resorte de
compresién SUS3 puede reemplazar/complementar el resorte
integrado en el elemento telescdpico SUS? durante la fase final
del tratamiento activo.
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7. Sugerencias y trucos

Problema Causa probable Solucion
Paciente muerde el metal Gancho de bola SUS? no suficiente - Gancho de bola SUS? debe ser aprox. 4 mm de largo distalmente
o el elemento telescopico largo por distal, no doblado 0 no del tubo (Headgear/Face Bow) y estar doblado (véase Fig. 4y 5)
SUS? enredado en brackets ajustado - Ajustar el gancho de bola SUS? hacia bucal, en caso necesario
premolares hacia caudal
Paciente no puede morder SUS2 demasiado largo, debido a - Colocar varilla telescopica SUS3/adaptador al arco entre el 2 y el
bien/SUS3 es demasiado largo extraccién o a premolares muy 3 inferiores en vez del 3y el 4 inferiores
estrechos - Gancho de bola SUS3 debe ser aprox. 4-5 mm de largo
distalmente del tubo (Headgear/Face Bow) y estar doblado
(Fig. 4y 5)
Tubo telescopico central estd  Sarro en el elemento telescopico - Compensar con el empleo del resorte de compresion SUS3 o el
atascado en el tubo guia (no  SUS3, paciente con bastante turbo-resorte SUS3
hay elasticidad) formacion de sarro, posible fractura - En caso necesario cambiar el elemento telescopico SUS3 (Vaselina
de resorte en el tubo guia puede reducir la acumulacion de detritos)
Al abrir la boca al méximo la  Abertura exagerada (superior al - Colocar el adaptador al arco SUS3 mas hacia distal
varilla telescopica SUS? sale promedio) de la boca del paciente, - Explicar al paciente la reincorporacion
del elemento telescopico SUS?  hipermovilidad condilar - Fisioterapia/ejercicios de rotacion
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Incisivos inferiores son muy Anclaje débil y/o demasiada - Poner arco rectangular de acero fuerte (min. de
protruidos activacion 0,43x0,56 mm/17x22 en'slot 18 0 0,53X0,64 mm/21X25 en
slot 22) con torque coronario lingual, brackets Bennett-Trevisi*
Brackets o de Low Torque y doblarlo por distal
- Cadena elastomérica SUPER Elasto-Force (power chain) de 6-6
- Anclaje temporal con tomas®-pin
Varilla telescopica SUS3 se Varilla telescopica SUS? desformada  Reemplazar varilla telescopica SUS? (puede pedirse por separado)
atasca/roza al cerrar laboca  por cierre incontrolado (p. ej.
después de bostezar)

Se suelta tornillo de fijaciéon  Tornilllo de fijacién demasiado flojo ~ Volver a apretar bien tornillo de fijacién, asegurandolo con
del adaptador SUS? 0 no bien apretado adhesivo para asegurar tornillos (p. ej. Ceka® Bond)

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is
endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.
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8. Especificaciones sobre la composicion

Para la composicién consulte la lista de materias primas en el catdlogo o en www.dentaurum.com.

9. Instrucciones de seguridad

Si se conocen reacciones alérgicas a uno o varios de sus compuestos, entonces no deberéa utilizar el producto.
10. Observaciones sobre productos de un solo uso

SUS3 esta previsto para un solo uso. No esta permitido el reprocesamiento (reciclaje) de un SUS3 una vez empleado ni su
reutilizacion en pacientes.

Los resortes del SUS3 se desgastan al ser empleados en un tratamiento. Por ello no puede garantizarse el reciclaje apropiado
ni el uso maltiple seguro.

11. Otras indicaciones:

Si un usuario y/o paciente obtiene informacién sobre un incidente grave en relacion con el uso del producto, debera
informar el fabricante y la autoridad responsable del pais, en el que el usuario y/o el paciente esté registrado.
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12. Gama de productos

Puede encontrar el entero programa de suministro de SUS? en el catalogo o en www.dentaurum.com.

13. Referencias de calidad

Dentaurum garantiza al usuario la calidad impecable de sus productos. El contenido de este manual esta basado en
experiencias propias. El usuario es responsable del manejo de los productos. En ausencia de cualquier influencia de
Dentaurum en el procesamiento por parte del usuario, no se aceptara ninguna responsabilidad por resultados incorrectos.

14. Explicacion de los simbolos utilizados en las etiquetas

[ﬁ] Por favor observe la etiqueta. Mas indicaciones se hallan en internet en www.dentaurum.com (Explicacion de los
simbolos utilizados en las etiquetas REF 989-313-00).

41



Egregio Cliente,
La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaurum di qualita.

Per utilizzare questo prodotto sul paziente in modo sicuro ed efficiente, le presenti modalita d’uso devono essere lette e
seguite con molta attenzione.

Tenga presente che in ogni manuale d'uso non possono essere descritti tutti i possibili utilizzi dei materiali citati.

Per eventuali domande pud contattare il nostro servizio clienti al nr. 051 862580.

Poiché i prodotti che commercializziamo sono il risultato di sempre nuovi sviluppi tecnologici, le raccomandiamo di rileggere
sempre attentamente le modalita d'uso allegate o quelle presenti nel sito www.dentaurum.com anche in caso di ripetuto
utilizzo dello stesso prodotto.

1. Fabbricante

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germania

2. Descrizione generale del prodotto

Il SUS? — Sabbagh Universal Spring — & un elemento telescopico prowvisto di molla che pud essere utilizzato
come dispositivo universale intermascellare per il trattamento delle Il classi. Il dispositivo & un'ottima alternativa a
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Fig. 1 SUS® montato.

trattamenti che prevedono la collaborazione del paziente.

Il SUS3 agisce esercitando forze costanti, leggere e orizzontali,

pertanto il suo utilizzo non influisce negativamente sull'articolazione

temporo-mandibolare e permette di evitare estrazioni e operazioni

disgnatiche.

3. Indicazioni:

o Distocclusioni/Il classi unilaterali e bilaterali (dentoalveolari e
scheletriche)

o Distalizzazione dei molari (al posto delle trazioni extraorali)

¢ Compensazione dentoalveolare dell'occlusione (al posto delle
trazioni elastiche)

 Spostamento della linea mediana.

* Mesisalizzazione dei molari inferiori e chiusura degli spazi in
caso di aplasia o perdita dentale (in alternativa alle mini viti).

o Alternativa alle operazioni disgnatiche.

o Disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare e del CMD
(effetto di riposizionamento).

o Terapia delle apnee notturne e anti russamento.
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4. Controindicazioni:

* Forte protrusione e affollamento dei denti anteriori nell‘arcata
inferiore.

* Scarsa igiene orale.

 Patologie degenerative dell’ATM.

* Dentatura danneggiata a livello parodontale.

5. Uso del SUS*

Il SUS3? viene fornito con una molla interna gia regolata su una
tensione leggera. La tensione preregolata ¢ di circa 0,4 N. La
massima compressione del SUS? e di 8,5mm che, in caso di
compressione completa, corrisponde a una forza di circa 3,8 N
(senza molla turbo SUS3) o di circa 5,8 N (con molla turbo SUS?)

5.1. Inserire, dal lato distale, il gancio a palla nell'occhiello
dell’elemento telescopico SUS3 (Fig. 2).

Fig. 2 Inserimento del gancio a palla SUS® nell'occhiello
dell'elemento telescopico SUS®.

Fig. 3 Gancio a palla SUS* montato.
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Fig. 4 Gancio a palla SUS* piegato tra la banda e il gancio
del tubo buccale.

Fig. 5 Gancio a palla SUS? piegato in direzione buccale
dica. 20°.

5.

5.3.

5.4.

5.

v

5.6.

[ad

Inserire, dal lato distale, il gancio a palla insieme all’'elemento
telescopico SUS? nel tubo per trazione extraorale e piegare la
sua porzione mesiale. A tal proposito, & necessario che tra la
palla del gancio e I'estremita distale del tubo per trazione
extraorale vi sia una distanza di circa 4 mm (Fig. 3). Tale
distanza assicurera al SUS? il necessario gioco.

Piegare o accorciare il gancio a palla SUS3? tra la banda e il
gancio del tubetto buccale e fissare con composito/resina
(importante!) (Fig. 4).

Distalmente al tubo per trazione extraorale, piegare di circa 20
gradi il gancio a palla SUS3 in direzione vestibolare e caudale e
adattare con attenzione. (Fig.5).

. Inserire il perno telescopico SUS3 nell’elemento telescopico

SUS2 (tubo di guida e tubo telescopico intermedio) fissato
all'arcata superiore.

Agganciare  dall'alto  sull’arco  in  acciaio  (almeno
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22 per lo slot 18 e 0,48 x 0,64 mm /
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19 x 25 per lo slot 22) I'elemento di ancoraggio SUS3? (parte
chiusa verso I'alto) tra il 3 e il 4 inferiore (Fig. 6). Se necessario,
ad es. in caso di mancanza del premolare, |'elemento di
ancoraggio all'arco SUS? puo essere fissato anche tra il 2 e il 3
inferiore. A tal fine occorre effettuare una piega a L (Fig. 7) o
fissare il gancio a palla SUS® con I'elemento telescopico al 2.
molare superiore. Avvitare bene la vite a brugola con I'apposita
chiave (REF 607-144-00). Controllare, inoltre, che I'elemento di
ancoraggio non tocchi il bracket e che I'arco sia inserito solo
nell'elemento di ancoraggio. Eventualmente, utilizzare un
collante per il fissaggio delle viti, ad es. Ceka® Bond.

6. Attivazione del SUS?

6.1.

Anelli distanziatori. L'attivazione standard si realizza tramite gli
anelli distanziatori aperti da 1 mm e/o 2 mm (REF 607-103-11 e
REF 607-104-11). In funzione delle necessita, & possibile inserire
sul perno telescopico SUS® uno o pit anelli stringendoli con la
specifica pinza per crimpare (REF 003-710-00) o con una pinza
universale Weingart (REF 003-120-00) (Fig. 8).

Fig. 6 Aggancio dell'elemento di ancoraggio SUS®
all'arco in acciaio.

Fig. 7 Piegaal.
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Fig. 9 Attivazione aggiuntiva con molla Turbo SUS3.

6.2.

6.3.

Molle distanziatrici SUS3. In alternativa, & possibile accorciare
singolarmente le molle distanziatrici SUS®* (REF 607-152-00)
secondo le necessita, inserendole poi nel perno telescopico
SUs3.

Molle turbo SUS3. Le molle turbo SUS? vengono impiegate
nei casi in cui si necessitino forti attivazioni (forza elastica) con
forza supplementare di circa 2 N. Le molle Turbo devono essere
inserite nell‘elemento telescopico SUS? con le tre spire chiuse
in direzione mesiale rispetto al perno telescopico SUS3 (Fig. 9).

Molle aperte SUS3. Le molle aperte SUS? possono essere
eventualmente utilizzate per breve tempo verso il termine della
fase attiva del trattamento per sostituire/coadiuvare la molla
integrata nell'elemento telescopico SUS3.
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7. Consigli e suggerimenti

Problema Eventuale causa Soluzione
Il paziente morde sul metallo  Distalmente il gancio a palla SUS? - Il gancio a palla SUS3 deve essere lungo circa 4 mm e piegato
o I'elemento telescopico SUS® non é abbastanza lungo, non & distalmente al tubo per trazione extraorale (Fig. 4 e 5)
& attaccato al bracket del piegato o non & adattato - Adattare il gancio a palla SUS? in senso vestibolare o caudale
premolare
Il paziente non riesce a Il SUS3 & troppo lungo a causa di - Applicare il perno telescopico SUS3 / I'elemento di ancoraggio
chiudere completamente la estrazioni o di premolari troppo all'arco tra il 2 e il 3 inferiore anziché tra il 3 e il 4 inferiore.
bocca /il SUS? & troppo lungo piccoli, Occorre effettuare una piega a L
il gancio a palla SUS? non & - Il gancio a palla SUS? deve essere lungo circa4 — 5 mm e
abbastanza lungo distalmente piegato distalmente al tubo per trazione extraorale (Fig. 4 e 5)
Il tubo telescopico intermedio  Presenza di tartaro nell'elemento - Compensare utilizzando la molla aperta SUS? o la molla turbo
si blocca nel tubo di guida telescopico SUS3, paziente con Sus?
(nessun molleggio) molto accumulo di tartaro, eventuale - Sostituire I'elemento telescopico SUS3 (I'inserimento di vaselina
rottura della molla nel tubo di guida puo ridurre i depositi)
Alla massima apertura della  Apertura eccessiva della bocca da - Applicare I'elemento di ancoraggio all'arco SUS3 in posizione
bocca il perno telescopico parte del paziente, ipermobilita pit distale
SUS? esce dall'elemento condilare - Istruire il paziente sull'operazione di reinserimento

telescopico SUS3

- Fisioterapia / esercizi di rotazione

48



| denti anteriori dell'arcata Ancoraggio insufficiente e/o - Inserire archi rettangolari in acciaio grossi, almeno
inferiore vengono attivazione eccessiva 0,43 x0,56 mm/ 17 x 22 nelloslot 18 e
fortemente protrusi 0,53 x 0,64 mm /21 x 25 nello slot 22 con torsione coronale in

senso linguale, utilizzare bracket McLaughlin-Bennett-Trevisi* o a
bassa torsione e piegarli in senso distale

- Catenella elastica (power chain) SUPER Elasto-Force da 6-6

- Ancoraggio temporaneo con tomas®-pin

Il perno telescopico SUS? si Il perno telescopico SUS3 si & piegato  Sostituire il perno telescopico SUS? (da ordinare a parte)
blocca / ha un attrito eccessivo a causa di una chiusura incontrollata

quando si chiude la bocca (ad es. dopo uno sbadiglio)

La vite di fissaggio La vite di fissaggio & troppo lenta o Stringere la vite di fissaggio ed eventualmente assicurarla con un
dell'elemento di ancoraggio  non & stata stretta a sufficienza apposito collante, ad es. Ceka® Bond

all'arco SUS3 si allenta

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is
endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.
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8. Indicazioni sulla composizione chimica

Per la composizione, fare riferimento all’elenco delle materie prime pubblicato nel nostro catalogo di ortodonzia o nel sito
www.dentaurum.com.

9. Indicazioni di sicurezza
In caso di accertata intolleranza a uno o piu componenti, il prodotto non deve essere impiegato.
10. Indicazioni per prodotti monouso

Il SUS? & stato concepito per un solo utilizzo. Il ricondizionamento del SUS3 usato gia una volta (Recycling), nonché il
reimpiego sul paziente, non sono consentiti.

| componenti a molla del SUS? sono soggetti a usura a causa delle sollecitazioni che si producono durante il trattamento.
Non é possibile garantire la rigenerazione corretta e appropriata nonché il sicuro utilizzo multiplo .

11. Ulteriori avvertenze:

nel caso in cui l'utente e / o il paziente venissero a conoscenza di incidenti gravi che si verificano in relazione all'uso del

prodotto, questi devono essere segnalati al fabbricante nonché all'autorita competente del paese in cui l'utente e / o il
paziente risiedono.
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12. Programma di fornitura
Per informazioni sul programma di fornitura dei SUS? consultare il nostro catalogo oppure il sito www.dentaurum.com.

13. Avvertenze sulla qualita

La Dentaurum assicura la massima qualita dei prodotti fabbricati. Il contenuto di queste modalita d'uso & frutto di nostre
personali esperienze. L'utilizzatore & responsabile del corretto impiego del prodotto. In mancanza di condizionamenti di
Dentaurum sullutilizzo del materiale da parte dell’'utente non sussiste alcuna responsabilita oggettiva ad essa imputabile
per eventuali insuccessi..

14. Spiegazione dei simboli presenti sulle etichette

Si prega di osservare |'etichetta. Ulteriori indicazioni sono disponibili nel sito www.dentaurum.com (spiegazione
dei simboli presenti sulle etichette REF 989-313-00).
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Informationen zu Produkten finden Sie unter www.dentaurum.com

For more information on our products, please visit www.dentaurum.com

Vous trouverez toutes les informations sur nos produits sur www.dentaurum.com
Descubra nuestros productos en www.dentaurum.com

Informazioni su prodotti sono disponibili nel sito www.dentaurum.com
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